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Limite de détection

Toutes les activités volumiques mesurées sont inférieures a la limite de détection (1 Bg/m3).
Les fluctuations des valeurs en dessous de la limite de détection ne sont pas significatives (pas de contamination).
Elles sont dues : 1/ al'électronique de comptage et 2/ aux variations de la radioactivité naturelle (radon et descendants).

source : http://balises.criirad.org/Resultats_%20mesures/monart.pdf



